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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 1467/2011

Despacho de aprovação de modelo n.º 245.70.10.3.16
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, 

do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1 
da Portaria 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 977/2009, de 1 
de Setembro, aprovo o sonómetro da marca CESVA, modelo SC101, 
fabricado por CESVA Instruments, S.L., fábrica em Barcelona, Espanha, 
e requerido pela firma Alvo Acústico — Comércio de Instrumenta-
ção Ambiental, L.da, com sede na Rua da Bela Vista, 60 — Gualtar, 
4710 -084 Braga, Portugal.

1 — Descrição sumária. — O SC101 é um sonómetro integrador de 
Classe I, de acordo com o estabelecido na Recomendação Internacional 
n.º 88 da Organização Internacional da metrologia Legal e na norma 
IEC 61672.

2 — Constituição.
2.1 — Sonómetro:
Marca: CESVA;
Modelo: SC101;
Microfone: CESVA C -130 c/ pré -amplificador CESVA PA13;
Microfone: CESVA C -250 c/ pré -amplificador CESVA PA14;

2.2 — Calibrador:
Marca: CESVA;
Modelo: CB006: Classe I;

3 — Características metrológicas.
3.1 — Sonómetro:
Classe de exactidão: I;
Resolução: 0,1 dB;
Resposta temporal RMS — Lenta (slow), Rápida (Fast);
Ponderação em frequência dos detectores temporais RMS malhas A, 

C e Pico malha C;
Nível máximo de pico, malha C — 140 dB;
Nível de ruído (inclui ruído eléctrico e do microfone):
Ponderação em frequência A — menor que 24,2 dB c/ microfone 

C -130;
Ponderação em frequência A — menor que 21,9 dB c/ microfone 

C -250;

3.1.1 — Condições de Referência:
Tipo de campo sonoro — campo livre;
Direcção de referência — 0°, perpendicular à membrana do microfone;
Nível de pressão sonora de Referência: 94 dB, SPL ref. 20μPa;
Frequência de referência: 1000 Hz;
Gama de medição de referência: Ganho 0dB, escala única.
Gama de medição linear:
Ponderação em frequência A: (24,8 a 137) dB c/ microfone C -130;
Ponderação em frequência C: (25,8 a 137) dB c/ microfone C -130;
Ponderação em frequência A: (23,7 a 137) dB c/ microfone C -250;
Ponderação em frequência C: (26,9 a 137) dB c/ microfone C -250;
Nível de pico: 140dB;

3.1.2 — Condições ambientais de funcionamento:
Temperatura de funcionamento: ( -10 a +50)ºC;
Humidade relativa: (25 a 90) % (não condensado);

3.2 — Microfone
3.2.1 — Microfone CESVA C -130 polarizado de campo livre e ½ 

polegada de diâmetro:
Sensibilidade típica: 17,5mV/Pa;
Capacidade típica 22,5pF;
Tipo de campo sonoro — campo livre;
Direcção de referência — 0°, perpendicular à membrana do microfone;

3.2.2 — Microfone CESVA C -250 Pré -polarizado de campo livre e 
½ polegada de diâmetro:

Sensibilidade típica: 46,4mV/Pa;
Capacidade típica 17pF;
Tipo de campo sonoro — campo livre;
Direcção de referência — 0°, perpendicular à membrana do micro-

fone;

3.3 — Calibrador:
CB006 Classe de exactidão: I;
Frequência nominal: 1000 Hz;
Pressão de nível sonoro: 94 dB, SPL ref. 20μPa;
Condições ambientais para operação:
CB006 Classe I ( -10 a 50)ºC; (25 a 90) %; (65 a 108) kPa
Compensação da pressão atmosférica: automática.

4 — Inscrições — Os instrumentos comercializados ao abrigo deste 
despacho de aprovação deverão possuir em placa própria as seguintes 
inscrições de forma legível e indelével:

Nome e morada do fabricante ou importador;
Marca e modelo;
Ano e número de fabrico;
Gama de medição e classe de precisão.

5 — Marcações. — Os instrumentos deverão possuir em local vi-
sível a marcação correspondente ao símbolo de aprovação de modelo 
seguinte: 

  

 6 — Selagem — Os instrumentos serão seladas por etiquetas auto-
colantes destrutíveis, de acordo com o esquema de selagem publicado 
em anexo a este despacho.

7 — Validade — A validade desta aprovação de modelo é de 10 anos, 
a contar da data de publicação no Diário da República.

8 — Depósito de modelo. — Ficaram depositados no Instituto Portu-
guês da Qualidade, desenhos de construção esquemáticos e fotografias 
do conjunto.

20 de Dezembro de 2010. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, J. Marques dos Santos. 

  
 304186845 

 Despacho n.º 1468/2011
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, 

do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1 
da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 422/98, de 21 
de Julho, aprovo os Manovacuómetros, marca WIKA, modelo 23X.
Z0.100, requerido por António Moutinho, L.da, com sede na Rua Duque 
da Terceira, n.º 268, 4000 -534 Porto.

I — Descrição sumária
Trata -se de um manovacuómetro constituído por uma caixa em aço 

inoxidável, com válvula de alívio de pressão em cima. O elemento sensor 
da pressão elástico é de aço inoxidável e de forma helicoidal. Este tipo de 
manovacuómetro poderá ter líquido amortecedor e ou disco com parede 
anti -rotura, contactos eléctrico e ser aplicado uma membrana separadora 
entre o fluído de processo e o manómetro, para diversas aplicações, de 
acordo com a norma EN 837 -1.
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Designação Versão

232.50.100 Standard 
233.50.100 Standard com líquido amortecedor
232.30.100 Disco com parede anti -rotura
233.30.100 Disco com parede anti -rotura e líquido amortecedor 

O modelo 23X.Z0.100, poderá apresentar seguintes versões: 

 Em que as letras X e Z, representam:
Z = 5 (Standard); Z = 3 (Segurança); X = 2 (Seco); X = 3 (Líquido 

amortecedor)

II — Características metrológicas
As principais características metrológicas deste manovacuómetro 

são as seguintes:
Classe de exactidão: 1,0;
Gama de funcionamento: 1 até 24 bar;
Elemento de pressão: Helicoidal;
Diâmetro: 100 mm.

III — Inscrições
Os instrumentos comercializados ao abrigo deste Despacho de apro-

vação de modelo deverão possuir em local bem visível, na face frontal, 
uma placa de identificação e características com as seguintes inscrições 
de forma legível e indelével:

Marca;
Modelo;
Número de série e ano de fabrico;
Nome ou marca do fabricante;
Unidade de leitura;
Gama de funcionamento.

IV — Marcação
Os instrumentos deverão ser marcados na placa de identificação e 

características, de forma bem legível e de modo a garantir a sua invio-
labilidade, com o símbolo constante do anexo I da Portaria n.º 962/90, 
de 9 de Outubro, com a identificação numérica apresentada no símbolo 
correspondente ao símbolo de aprovação: 

  
 V — Selagem

Os instrumentos fabricados ao abrigo desta aprovação serão selados 
através de um autocolante autodestrutivo.

VI — Validade
A validade desta aprovação de modelo é de dez anos a contar da data 

de publicação no Diário da República.

VII — Depósito de modelo
Ficam depositados no Instituto Português da Qualidade, desenhos e 

fotografias do modelo aprovado por este Despacho.
20 de Dezembro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, 

J. Marques dos Santos.
304156056 

 Despacho n.º 1469/2011

Despacho de aprovação do modelo n.º 245.70.10.3.17
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, 

do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1 
da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 977/2009, de 
1 de Setembro, aprovo o sonómetro da marca CESVA, modelo SC102, 
fabricado por Cesva Instruments, S. L., fábrica em Barcelona, Espanha, 
e requerido pela firma Alvo Acústico — Comércio de Instrumentação 

Ambiental, L.da, com sede na Rua da Bela Vista, 60, Gualtar, 4710 -084 
Braga, Portugal.

1 — Descrição sumária. — O SC102 é um sonómetro integrador de Classe 
II, de acordo com o estabelecido na Recomendação Internacional n.º 88 da 
Organização Internacional de Metrologia Legal e na norma IEC 61672.

2 — Constituição:
2.1 — Sonómetro:
Marca: CESVA;
Modelo: SC102;
Microfone: CESVA P -05;

2.2 — Calibrador:
2.2.1 — Marca: CESVA; Modelo: CB004 Classe II;
2.2.2 — Marca: CESVA; Modelo: CB006 Classe I;
3 — Características metrológicas:
3.1 — Sonómetro:
Classe de exactidão: II;
Resolução: 0,1 dB;
Resposta temporal RMS — Lenta (slow), Rápida (Fast);
Ponderação em frequência dos detectores temporais RMS e Pico 

malha A;
Nível máximo de pico, malha C — 140 dB;
Nível de ruído (inclui ruído eléctrico e do microfone):
Ponderação em frequência A — menor que 32,8 dB;

3.1.1 — Condições de Referência:
Tipo de campo sonoro — campo livre;
Direcção de referência — 0 °, perpendicular à membrana do microfone;
Nível de pressão sonora de Referência: 94 dB, SPL ref. 20μPa;
Frequência de referência: 1000 Hz;
Gama de medição de referência: Ganho 0dB, escala única.
Gama de medição linear:
Ponderação em frequência A: (27,8 a 137) dB;
Ponderação em frequência C: (26,9 a 137) dB;
Nível de pico: 140 dB;

3.1.2 — Condições ambientais de funcionamento:
Temperatura de funcionamento: (0 a +40) °C;
Humidade relativa: (25 a 90) % (não condensado);

3.2 — Microfone:
Microfone CESVA P -05 Pré -polarizado de campo livre e ½ polegada 

de diâmetro com pré amplificador incorporado;
Sensibilidade típica: 16,0mV/Pa;
Impedância equivalente 3000 Ω;
Tipo de campo sonoro — campo livre;
Direcção de referência — 0 °, perpendicular à membrana do microfone;

3.3 — Calibrador:
CB004 Classe de exactidão: II;
CB006 Classe de exactidão: I;
Frequência nominal: 1000 Hz;
Pressão de nível sonoro: 94 dB, SPL ref. 20μPa;
Condições ambientais para operação:
CB004 Classe II (0 a 40)ºC; (25 a 90) %; (65 a 108) kPa
CB006 Classe I ( -10 a 50)ºC; (25 a 90) %; (65 a 108) kPa
Compensação da pressão atmosférica: automática.

4 — Inscrições — Os instrumentos comercializados ao abrigo deste 
despacho de aprovação deverão possuir em placa própria as seguintes 
inscrições de forma legível e indelével:

Marca e modelo;
Nome do fabricante ou importador;
Número de série;
Classe de exactidão;
Símbolo de aprovação de modelo.

5 — Marcações — Os instrumentos deverão possuir em local visí-
vel a marcação correspondente ao símbolo de aprovação de modelo 
seguinte: 

  




